
No 標準偏差σ相関係数

1 0.40 0.9977

2 0.05 0.9999
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*検量線係数a0～a3は回帰式の0～3次の係数に該当(有効桁数は5桁､それ以下は四捨五入)

Y = 325.055･X^2 +58.141･X -0.631

回帰式

Y = 128.896･X^2 +76.048･X -1.058
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